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   ФЭК – «золотой стандарт» хирургического   
                           лечения катаракты 

Точная биометрия и 
кератометрия 

Выбор модели и расчет 
ИОЛ 

План хирургического 
вмешательства 

Систематический 
анализ рефракционных 

данных 

Оптимальный 
рефракционный 

результат 



Рассчет 
ИОЛ 

Кератометрия 

Длина глаза 

Положение 
линзы в глазу 
(ELP) и выбор 

формул 

* ELP –Estimated Lens  
             Position  



Погрешность измерений при 
разных методах биометрии 

   Апплантационный   
              метод  
      (контактное А- 
         сканирование) 

     Иммерсионный 
            метод 

      ИОЛ-мастер 
(оптическая биометрия) 

 
 
     +/- 0,3 мм 

 
 
         +/-  0,12 мм 

 
 
     +/-  0,01 мм 



ELP - Estimated Lens Position (А-
константа) 

www.doctorhill.com/physicians/ 
lens_constants.htm  
 
www.ocusoft.de/ulib/c1.htm 

http://www.doctorhill.com/physicians/


Формулы для расчета ИОЛ 
 
1-ого поколения 2-ого поколения 3-его поколения Современные 

SRK I, Binkhorst, 
Fedorov, 
Colenbramder 

SRK II, Gills SRK/T, Holladay1, 
Hoffer Q 

Holladay2, Haigis, 
Olsen, Barret, Hill-
RBF 

Основаны на 
геометрической 
оптики с 
использованием 
теоретических 
констант 

Основаны на 
данных 
кератометрии и 
длины глаза с 
учетом 
ретроспективного 
анализа реальных 
послеоперационн
ых результатов 

Основаны на 
данных 
кератометрии и 
длины глаза,  
имеют 
эмпирические 
поправки и 
величины 

Учитывается не 
только 
кератометрия и 
ПЗО, но и глубина 
ПК, толщина 
хрусталика, 
диаметр 
роговицы, 
возраст, 
рефракция и др. 



Выбор формулы в соответствии с  
            величиной ПЗО 



Пример расчета ИОЛ на ИОЛ-мастере по формуле 3-
его поколения и on-line по Баррету 
 



Расчет ИОЛ on-line: 

• www.apacrs.org 

• www.barret.com 

• www.doctor-hill.com 

 

Константы для оптических биометров: 

• www.doctor-hill.com 

• www.ocusoft.de/ulib  
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Цель заполнения 
рефракционного журнала: 

• «Попадание» в рефракцию цели 

• Отслеживание не стандартных глаз (по 
кератометрии, по длине глаза) 

• Отслеживание глаз с астигматизмом 

• Подбор формул для расчета ИОЛ 

• Расчет ХИА 

 



Анализ рефракционных 
результатов. 









     Всего проанализировано 200 человек 

174 

16 11 

по длине глаз 

средние (22-25мм) 

короткие (менее 22 мм) 

длинные (более 25 мм) 



Мировая статистика показывает, что 
 у каждого 3-его есть астигматизм больше 1D 

73% 

27% 

доля астигматических глаз из исследуемых 

норма 

астигматизм 



Сравнение расчетов ИОЛ по разным формулам 
одного и того же глаза 





ХИА  - Хирургически индуцированный астигматизм 
 
www.sia-calculator.com 



Пример расчетов торических ИОЛ с 
разными показателями ХИА. 



Выводы: 

• Нужен систематический анализ своих 
послеоперационных результатов 

• Оптимально использовать оптические биометры или 
иммерсионную биометрию для измерения ПЗО 

• Использовать Современные формулы, минимум 3-
его поколения для расчета ИОЛ 

• Использовать разные формулы исходя из длины 
глаза 

• При расчете торических линз применять значение 
собственной ХИА 

• Использовать оптимизированные константы 

 

 

 



    Благодарю за внимание! 


